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“Disinfection” see back

Quick Instructions
Light and convenient

Position „Rollbord“

Lock brakes

Turn patient to side

Protection & Cleaning

Move „Rollbord“ and ease patient back

“Two Person Pull Method”

USA / CAPULL

Pull patient over „Rollbord“

Turn patient and remove „Rollbord“

1 4

2 5

3 6

www.samarit.com
For more information visit our websiteISO 9001: 2015
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Disposable Cover
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www.samarit.com

Preparation and disinfection of “Samarit Rollbord” devices
According to recommendation and the Guidelines for Hospital Hygiene and Infection Prevention, contamina-
tion with viruses/bacteria such as MRSA, ELBL and VRE must be prevented.
We recommend the following measures:

1. Use the disposable Samarit protective cover
This PE film covers the entire product and absorbs impurities, so that the Rollbord surface stays clean.

2. Wipe disinfection cont: 10-20% Isopropanol
Wipes e.g. the “Incidin® OxyWipe” by ECOLAB or similar.
Chemical and thermal procedures are not suitable. Chlorine, concentrates and bleaches do harm materials 
and are used at your own risk.

Préparation et désinfection des sytèmes «Rollbords Samarit»
Conformément au directives sur l’hygiène dans le domaine hospitalier ainsi que sur la prévention des infec-
tions, toute transmission de virus ou de bactéries (SARM, ELBL, ERV, etc.) doit être évitée.
Nous recommandons les mesures suivantes :

1. Utilisation d’une housse de protection jetable Samarit
Ce film de protection enveloppe l’intégralité du produit et piège les impuretés afin que la surface du Rollbord 
reste propre.

2. Désinfection par essuyage cont : 10-20% Isoproapnol
Lingettes : p. ex. «Incidin® OxyWipe» by ECOLAB ou similaire. 
Les traitements suivants ne sont pas adaptés : procédés chimiques et thermiques, chlore, produits concentrés, 
agents blanchissants. 

Preparación y desinfección de los sistemas de “Samarit Rollbord”
De acuerdo con las recomendaciones con las Directivas sobre Higiene hospitalaria y prevención de enfermeda-
des contagiosas, es preciso prevenir la transmisión de virus y bacterias, como por ejemplo, MRSA, ELBL, VRE etc.
Se recomienda adoptar las siguientes medidas:

1. Empleo de la funda protectora de un solo uso de Samarit
Esta cubierta protectora envuelve todo el producto y atrapa las impurezas hasta limpiar la superficie de la 
Rollbord.

2. Desinfección por frotamiento cont. 10-20% Isopropanol
Con paños por ejemplo, “Incidin® OxyWipe” by ECOLABo similar.
Es inadecuado el uso de: procesos químicos y térmicos, cloro, concentrados o agentes blanqueadores.

ISO 9001: 2015
Qualitymanagement

For more information visit our website



Κάλυμμα μιας 
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Προετοιμασία και απολύμανση των συσκευών “Samarit Rollbord”
Σύμφωνα με τις συστάσεις και τις Οδηγίες για την Νοσοκομειακή Υγιεινή και την Πρόληψη Μολύνσεων, θα 
πρέπει να παρεμποδίζεται η μόλυνση με ιούς ή βακτήρια όπως τα MRSA, ELBL και VRE. 

Συστήνουμε τα ακόλουθα μέτρα:

1. Χρησιμοποιήστε το προστατευτικό κάλυμμα μιας χρήσης της Samarit
Αυτό το φιλμ πολυαιθυλενίου καλύπτει ολόκληρο το προϊόν και απορροφά  ακαθαρσίες, έτσι ώστε η επιφάνεια 
του “Rollbord” να  παραμένει καθαρή.

2. Μαντηλάκια απολύμανσης συγκέντρωσης: 10 – 20% Ισοπροπανόλη
Μαντηλάκια όπως πχ το “Incidin® OxyWipe” by ECOLAB ή παρόμοια.
Οι χημικές και θερμικές διαδικασίες είναι ακατάλληλες. Χλώριο, συμπυκνώματα και λευκαντικά βλάπτουν τα 
υλικά και τα χρησιμοποιείτε με δικό σας ρίσκο.

ISO 9001: 2015
Διαχείριση Ποιότητας

Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

Preparation and disinfection of “Samarit Rollbord” devices
According to recommendation and the Guidelines for Hospital Hygiene and Infection Prevention, contamina-
tion with viruses/bacteria such as MRSA, ELBL and VRE must be prevented.
We recommend the following measures:

1. Use the disposable Samarit protective cover
This PE film covers the entire product and absorbs impurities, so that the Rollbord surface stays clean.

2. Wipe disinfection cont: 10-20% Isopropanol
Wipes e.g. the “Incidin® OxyWipe” by ECOLAB or similar.
Chemical and thermal procedures are not suitable. Chlorine, concentrates and bleaches do harm materials 
and are used at your own risk.


